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検体名 検体測定日 測定項目 測定結果（Ｂｑ/ｋｇ） 

㈱ トマル 様 

入荷日：2025.02.13 

2025.02.17 放射性セシウム（Ｃｓ-134・137） 不検出（測定下限値未満） 

    

    

    

    

    

 

測定機器 フランス ＥＵＲＯＲＡＤ社製 ベクレル計（シンチレーションスペクトロメ

ーター） 

測定下限値 25Ｂｑ/ｋｇ 

検知エネルギー 200ＫｅⅤ～1500ＫｅⅤ 

測定方法 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 「食品中の放射性セシウムスク

リーニング法」を参考 

基準値 卵・・・・放射性セシウム 100Ｂｑ/ｋｇ以下 
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